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PREPARATION

INDICATEUR DE FIN DE VIE DE PILE

Un indicateur sonore sera émis quand le voltage 
de la pile faiblira. Vous aurez environ 20 minutes* 
pour la remplacer, faites-le dès que vous entendez 
ce signal. Quand la pile sera trop faible pour faire 
fonctionner l’aide auditive, vous entendrez un bip 
pendant 2 secondes et l’appareil s’arrêtera.

* Le temps disponible entre la pile faible et la fi n de vie 
de la pile dépendra du niveau sonore ambiant.
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PREPARATION

VERROUILLAGE DU TIROIR PILE

Pour verrouiller le tiroir pile, 
utilisez un outil approprié 
pour faire coulisser la targette 
vers la gauche.

Pour le déverrouiller, avec 
l’outil, faites coulisser la 
targette dans le sens opposé 
(vers la droite).

Le blocage du tiroir pile n’est pas nécessaire pour le 
fonctionnement de l’appareil.
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PREPARATION

Prévention

•   NE JAMAIS FORCER LA FERMETURE DU TIROIR 
PILE. Si le tiroir pile ne ferme pas complètement, 
vérifi ez si la pile est insérée dans le bon sens du 
tiroir pile.

•   NE PAS OUVRIR LE TIROIR PILE TROP FORT, 
CELA RISQUERAIT DE L’ENDOMMAGER.

•   Il est conseillé de changer la pile au-dessus d’une 
table ou d’un bureau afi n de supprimer les risques 
de chutes, à cause de sa petite taille.

•   Apportez les piles usagées dans les lieux spécia-
lement destinés aux traitements des déchets spé-
ciaux.

• Consultez votre audioprothésiste en cas de 
problème avec la pile. Il saura vérifi er les type et 
modèle de pile que vous utilisez et qui peuvent 
fournir des performances différentes.
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PREPARATION

  ATTENTION

Avaler une pile peut entraîner des dommages sur 

votre santé.

 Assurez-vous que les piles ne soient pas à la 
portée des enfants, des handicapés mentaux ou 
des animaux domestiques.

 Afi n de ne pas risquer de confondre les piles 
avec vos médicaments, rangez-les dans un 
endroit différent.

 Ne jamais mettre de pile dans la bouche afi n 
de ne pas risquer de l’avaler. Ne jamais lécher 
une pile car cela peut provoquer de sérieuses 
brûlures et une intoxication.

 Consultez immédiatement un médecin en cas 
de brûlures causées par le léchage d’une pile 
et en cas de pile avalée.
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PREPARATION

INSERTION ET EXTRACTION

1. Tenez l’embout entre le pouce et l’index du côté 
externe près du tube reliant l’embout auriculaire 
au mini-contour.

2. Insérez doucement le conduit de l’embout dans 
votre conduit auditif. 

3. Ajustez son positionnement.

4. Poussez l’embout à sa place avec le bout du 
doigt. 

5. Placez doucement le mini-contour derrière le 
pavillon en faisant attention de ne pas tordre le 
tube.

Pour l’extraire, attrapez l’embout dans le conduit 
auditif et tirez-le doucement hors de l’oreille. Vous 
pouvez faciliter l’extraction de l’embout en tirant le 
lobe de l’oreille vers le bas entre le pouce et l’index. 
NE TIREZ PAS SUR LE TUBE. Puis retirez l’aide 
auditive.



11

PREPARATION
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Embout sur-mesure

5
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PREPARATION

INSERTION ET EXTRACTION 

1.  Tenez la poignée de maintien entre le pouce 
et l’index, du côté externe près du tube reliant 
l’embout au mini-contour. Insérez doucement le 
conduit de l’embout dans votre conduit auditif. 
Puis poussez l’embout à sa place avec le bout du 
doigt.

2. Placez doucement le mini-contour derrière le 
pavillon en faisant attention de ne pas tordre le 
tube.

3. Avec le bout du doigt, placez l’ergot de rétention 
dans le fond de votre pavillon. Auparavant, afi n 
de faciliter la mise en place, vous pouvez assouplir 
et arrondir l’ergot de rétention en le maintenant 
entre le pouce et l’index.

4. Assurez-vous que l’ergot soit correctement placé 
dans le fond du pavillon en le poussant du bout 
du doigt.

5. Pour extraire l’embout, retirez tout d’abord l’ergot 
puis attrapez la poignée de maintien. Tirez-le 
délicatement jusqu’à extraction complète. Puis 
retirez l’aide auditive.
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PREPARATION

3

1 1

Appareillage ouvert avec embout standard ou sur-
mesure

2
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PREPARATION

Prévention

•   Une légère irritation ou échauffement peut surve-
nir dans le conduit auditif externe. Cela peut être 
causé par la pression de l’embout sur les parois et 
sera facilement rectifi é par votre audioprothésiste. 
Consultez votre audioprothésiste.

•   Consultez votre audioprothésiste, en cas de mani-
festation allergique, celui-ci a le choix entre diffé-
rents matériaux.

•   Consultez rapidement un médecin, en cas de 
réaction sévère, d’écoulement, de sécrétion de 
cérumen excessive ou toute autre manifestation 
anormale.
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FONCTIONNEMENT

MARCHE/ARRET

Mise en marche : insérez une pile dans le tiroir pile 
et fermez-le complètement

Arrêt : ouvrez le tiroir pile complètement pour éviter 
tout contact entre la pile et les contacts pile.

Votre aide auditive est programmée avec un délai de 
mise en marche. Ceci vous permet de disposer de 
quelques secondes pour mettre votre aide auditive 
en place avant qu’elle soit mise sous tension. 
Votre audioprothésiste cochera le délai dont vous 
disposez.

 

Votre aide auditive est équipée d’un délai de 
mise en marche de :

  1 seconde      7 secondes      15 secondes  

CONTROLE DU VOLUME

Votre aide auditive a été réglée par votre audiopro-
thésiste pour vous fournir une correction person-
nalisée. Si les sons vous paraîssent généralement 
trop forts ou trop faibles, contactez votre audiopro-
thésiste.
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FONCTIONNEMENT

MULTIPROGRAMME

Votre mini-contour d’oreille  
s’ajuste automatiquement.  Vous 
disposez d’un bouton-poussoir qui 
vous permet de sélectionner des 
réglages correspondant à la situation 
d’écoute dans laquelle vous êtes. 
La mise en marche du mini-contour 
d’oreille fournit le programme de 
réglages normaux. Les programmes 
supplémentaires sont accessibles en pressant le bouton-
poussoir sur la face externe du mini-contour d’oreille. 

Des indicateurs sonores (ou bips) permettent d’identifier 
sur quel programme le mini-contour d’oreille est utilisé. 
Par exemple, celui-ci émettra 2 bips lors de son passage 
sur le programme n°2. Dans le tableau ci-dessous, 
vous trouverez tous les renseignements concernant les 
programmes disponibles.

PROGRAMME SITUATION D’ECOUTE SIGNAL SONORE

1

2

3

4
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FONCTIONNEMENT

MICROPHONES DIRECTIONNELS  
         
Si votre aide auditive est équipée de microphones 
directionnels, votre audioprothésiste cochera la case 
appropriée.

 Votre aide auditive est équipée de 
microphones directionnels.

Les microphones directionnels vont vous aider à 
améliorer votre compréhension dans des environne-
ments bruyants tels que les restaurants, les cocktails 
et autres situations très bruyantes. 

Lorsque les microphones directionnels sont activés 
automatiquement ou par le bouton-poussoir, les 
sons provenant de devant vous seront augmentés 
tandis que ceux provenant des autres directions 
seront réduits. Pour bénéfi cier au maximum de l’effet 
directionnel, il est important que la personne avec 
qui vous conversez se tienne face à vous.

Programme Activation

1 Automatique Manuel OFF

2 Automatique Manuel OFF

3 Automatique Manuel OFF

4 Automatique Manuel OFF
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FONCTIONNEMENT

UTILISATION DU TELEPHONE 
Votre aide auditive comprend des dispositifs pour 
vous aider à utiliser le téléphone. 

REPONSE TELEPHONE AUTOMATIQUE 
Placez le combiné téléphonique sur votre oreille 
comme pour une utilisation normale. Dès que celui-
ci est correctement positionné, les fonctions télé-
phoniques s’activeront automatiquement. Un signal 
sonore va vous signaler quand votre aide auditive va 
passer en mode téléphone. Une fois le combiné éloi-
gné, votre aide auditive reviendra automatiquement 
au programme d’écoute normale.

La façon de placer l’écouteur 
du combiné téléphonique est 
différente. Il suffit de tenir le 
combiné près de l’oreille mais 
sans l’appuyer car cela pour-
rait générer un sifflement. Il 
faut trouver le meilleur angle 
de position pour avoir la meilleure écoute.

Nous vous conseillons de vous 
exercer tout d’abord avec 
quelqu’un que vous connais-
sez afin de trouver la posi-
tion pour obtenir la meilleure 
écoute.
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FONCTIONNEMENT

TELEPHONES COMPATIBLES AVEC L’AIDE 
AUDITIVE

La performance de votre aide auditive peut varier 
selon les téléphones. Par conséquent, nous vous 
conseillons d’essayer votre téléphone avec votre 
aide auditive ou si vous décidez d’en acheter un 
nouveau, assurez-vous avant, qu’il fonctionne avec 
votre aide auditive. 

Pour plus d’informations, référez-vous au chapitre 
«Téléphone compatible avec une aide auditive» dans 
le guide d’utilisation de votre téléphone ou auprès 
de votre audioprothésiste. 



20

FONCTIONNEMENT

SELF CHECK    

Certaines  aides  auditives  sont  capables d’auto-dia-
gnostiquer l’état de leurs composants. Cette fonc-
tion est appelée Self Check. Si votre aide auditive est 
équipée de cette fonction, votre audioprothésiste 
cochera la case appropriée.

Pour lancer le Self Check :

1. Ouvrez et fermez le tiroir pile trois fois.

2. Mettez votre aide auditive.

3. Ecoutez le signal.

4. Prenez rendez-vous avec votre audioprothésiste 
si le signal vous l’indique.

  

 Votre fonction Self Check est activée.

     L’indicateur est :

 Signal vocal “Bon” ou “Prendre rendez-vous”

 Signal sonore
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FONCTIONNEMENT

 

RAPPEL DE RENDEZ-VOUS

Certaines aides auditives sont programmées avec 
un “Rappel de rendez-vous” indiquant que le 
moment est venu de prendre rendez-vous. Si votre 
aide auditive est équipée de cette fonction, votre 
audioprothésiste cochera la case appropriée.

Le  Rappel  de  rendez-vous  sera émis automatiquement 
lorsque vous entendez le signal correspondant. 
Prenez rendez-vous avec votre audioprothésiste.

  Votre fonction Rappel de rendez-vous est 
activée. L’indicateur est :

 Signal vocal “Prendre rendez-vous”

 Signal sonore
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INDICATEURS SONORES

Activé

Programme 1
 Oui
 Non

Programme 2
 Oui
 Non

Programme 3
 Oui
 Non

Programme 4
 Oui
 Non

Pile faible
 Oui
 Non

Fin de vie de pile
 Oui
 Non

Self Check
 Oui
 Non

Rappel de rendez-vous
 Oui
 Non

FONCTIONNEMENT
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Activation Type d’indicateur

 Off
 Automatique
 Manuel

 Vocal
 1 bip

 Off
 Automatique
 Manuel

 Vocal
 2 bips
 Série de bips

 Off
 Automatique
 Manuel

 Vocal
 3 bips
 Série de bips

 Off
 Automatique
 Manuel

 Vocal
 4 bips
 Série de bips

_
 Vocal
 4 bips
 Série de bips

_  Bip continu

_
 Vocal
 Série de bips

_
 Vocal
 Série de bips

FONCTIONNEMENT



24

ENTRETIEN JOURNALIER ET PREVENTION

ENTRETIEN JOURNALIER

La prévention et l’entretien régulier de votre aide 
auditive vous assureront une durée de vie avec un 
minimum de trouble de fonctionnement. La chaleur, 
l’humidité et les corps étrangers peuvent s’accumu-
ler et diminuer ses performances ou interrompre son 
fonctionnement.

•   Vérifi ez et nettoyez votre aide auditive tous les 
jours au-dessus d’une table recouverte d’un tissu 
propre. Vous protègerez ainsi votre aide auditive 
des chocs si elle vous échappe des mains.

•   Utilisez une brosse pour retirer les traces de céru-
men et autres particules qui peuvent s’accumuler 
autour des réglages et du tiroir pile.

•   N’utilisez jamais d’eau, de solvant, d’huile ou de 
produit de nettoyage non recommandés par votre 
audioprothésiste pour nettoyer votre aide audi-
tive.

Votre audioprothésiste peut vous fournir des infor-
mations supplémentaires sur l’entretien de votre 
aide auditive, si cela est nécessaire.
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ENTRETIEN JOURNALIER ET PREVENTION

ENTRETIEN DE L’EMBOUT SUR-MESURE OU 
STANDARD 

1. Détachez l’embout sur-mesure doucement de 
l’aide auditive. En appareillage ouvert, vous 
pouvez retirer l’embout standard ou sur-mesure 
de la poignée de maintien du tube.

-   Utilisez un linge doux et humide ou une brosse pour 
retirez les traces de cérumen,

-  Périodiquement, vous pouvez le laver dans de l’eau 
savonneuse et chaude.

2. Reliez l’embout au mini-contour d’oreille après 
l’avoir nettoyé.

1 2
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ENTRETIEN JOURNALIER ET PREVENTION

ENTRETIEN DU TUBE EN APPAREILLAGE OUVERT

1. Pour nettoyer le tube, déclipsez-le en tirant sur 
le cône de connection. NE PAS TIRER SUR LE 
TUBE.

2. Si vous nettoyez en même temps les deux aides 
auditives, assurez-vous de garder ensemble le 
tube (gauche ou droit) avec son aide auditive 
respective.

3. L’épure-tube fourni sert à extraire les éventuels 
débris. Tenez-le par la poignée et insérez le fi l 
nylon à l’intérieur du tube en l’entrant par le cône 
de connection. 

4. Poussez délicatement le fi l nylon sur toute la 
longueur du tube afi n qu’il ressorte à l’autre 
extrémité. Une fois le cérumen et les particules 
sortis, tirez sur la poignée de l’épure-tube pour le 
ressortir. Répétez l’opération plusieurs fois.

5. Remettez le tube en clipsant le mini-contour 
d’oreille avec le cône de connection.

N’hésitez pas à demander plus d’informations à 
votre audioprothésiste pour le nettoyage et l’entre-
tien de vos tube et embout.
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ENTRETIEN JOURNALIER ET PREVENTION

1

4

3

TUBE EMBOUT STANDARD OU SUR-MESURE
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REMPLACEMENT DE L’EMBOUT STANDARD ET 
DU TUBE EN APPAREILLAGE OUVERT 

Recommandation : Par mesure d’hygiène et comp-
te tenu du vieillissement du matériau, nous recom-
mandons vivement de changer l’embout standard 
et le tube toutes les 6 à 8 semaines ou selon les 
conseils donnés par votre audioprothésiste. 

ENTRETIEN JOURNALIER ET PREVENTION
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Prévention

•   Quand vous ne portez pas votre aide auditive, 
ouvrez le tiroir pile pour éviter tout risque d’hu-
midité.

•   Quand vous n’utilisez pas votre aide auditive pen-
dant un long moment, enlevez la pile du tiroir pile 
et rangez votre aide auditive dans son écrin :

- Dans un endroit frais, sec et sûr,
-   En dehors d’une source directe de lumière ou de 

chaleur,
-    Dans un endroit où vous pouvez facilement la 
  trouver,
-  Dans un endroit différent de celui de vos 
  médicaments, 
-  A l’abri des enfants, des handicapés mentaux ou 

des animaux domestiques.

ENTRETIEN JOURNALIER ET PREVENTION



30

SERVICE APRES-VENTE

Quelque soit la raison, si votre aide auditive ne fonc-
tionne plus, n’essayez pas de la réparer vous-même. 
Non seulement vous ne pourriez plus bénéficier des 
garantie et assurance mais surtout vous pourriez 
gravement la détériorer.

Si votre aide auditive tombe en panne ou si elle ne 
vous apporte pas satisfaction, consultez en premier 
lieu votre guide d’utilisation (page suivante) pour 
les solutions possibles. Si les problèmes persistent, 
n’hésitez pas à consulter votre audioprothésiste.

Même si vous êtes en déplacement loin de votre 
domicile, n’importe quel audioprothésiste se fera un 
plaisir de vous aider. Il pourra peut-être résoudre vos 
problèmes directement dans son laboratoire.

ENTRETIEN JOURNALIER ET PREVENTION
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ENTRETIEN JOURNALIER ET PREVENTION

SYMPTOMES
CAUSES 
POSSIBLES

SOLUTIONS

Le son n’est pas 
assez fort

La pile est faible Remplacez la pile

L’entrée micro et 
la sortie écouteur 
sont obstruées

Nettoyez l’entrée 
micro et la sortie 
écouteur à l’aide de 
la brosse

L’audition a 
changé

Consultez votre 
audioprothésiste

Amplifi cation 
instable

La pile est faible Remplacez la pile

L’embout/tube 
est bouché

Débouchez à l’aide 
de la brosse et 
nettoyez

Le son n’est pas 
clair et distordu

La pile est faible Remplacez la pile

L’embout/tube 
est bouché

Débouchez et 
nettoyez

L’aide auditive est 
en panne

Consultez votre 
audioprothésiste

L’aide auditive 
ne fonctionne 
plus

La pile est usagée Remplacez la pile

L’embout/tube 
est bouché

Nettoyez l’entrée 
micro et la sortie 
écouteur à l’aide de 
la brosse

Le tube est 
endommagé

Consultez votre 
audioprothésiste

PROBLEMES ET SOLUTIONS
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POUR UNE MEILLEURE COMMUNICATION

Grâce à votre appareillage auditif, vous allez à 
nouveau stimuler votre audition. Dans un premier 
temps, utilisez votre aide auditive seulement dans 
des environnements familiers et calmes où vous 
pourrez identifier et localiser des bruits simples 
(écoulements d’eau, claquements de porte, chants 
d’oiseaux...) que vous n’avez plus entendus depuis 
quelque temps.

D’autres sons, comme votre propre voix seront 
différents. Dans le même environnement calme, 
exercez-vous à écouter et à converser avec une 
personne dont la voix vous est familière et placez-la 
face à vous.

La lecture sur les lèvres, les expressions du visage 
et les gestes des autres peuvent améliorer notre 
manière d’apprendre, ce que seule l’amplifi cation de 
sons ne peut fournir. 

Rappelez-vous que la plupart des gens ne savent pas 
et ne peuvent pas voir votre problème d’audition. Il 
existe des moyens non-verbaux encourageant les 
autres à vous faire face quand ils parlent plus dou-
cement. Votre famille et vos amis sont également 
affectés par votre problème d’audition, faites-leur 
connaître vos besoins afin qu’ils vous aident.
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POUR UNE MEILLEURE COMMUNICATION

•   Assurez-vous de pouvoir voir le visage et les 
expressions de votre interlocuteur.

•    Votre interlocuteur doit avoir toute votre atten-
tion et vous pouvez regarder son visage quand 
il parle.

•    Votre interlocuteur doit parler normalement, 
naturellement et clairement plutôt que plus fort.

•    Faites reformuler plutôt que répéter les mêmes 
mots si vous n’avez pas compris la première fois.

•   Si vous allez dans des lieux publics tels que l’église 
ou des meetings, asseyez-vous près et suivant une 
bonne distance de vision de l’orateur.

•   Les ambiances sonores peuvent également vous 
distraire. Par exemple, tenir une conversation 
pendant que la télévision fonctionne.

•   Utilisez votre aide auditive de façon progressive 
jusqu’au moment de sa complète intégration dans 
votre vie de tous les jours.

Votre patience et votre bonne volonté seront large-
ment responsables du succès de votre appareillage.
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•  En protégeant et en maintenant la qualité de votre 
aide auditive, cela vous aidera à en tirer toujours 
le meilleur profit.

•  Quand  vous  n’utilisez  pas  votre aide auditive, 
rangez-la dans un endroit différent de celui de vos 
médicaments et ne la laissez pas à la portée des 
enfants, des handicapés mentaux ou des animaux 
domestiques.

•  N’insérez jamais de produits liquides dans votre 
aide auditive car vous risqueriez d’affecter son bon 
fonctionnement.

•  Protégez votre aide auditive des sources de cha-
leur et de la lumière directe.

•  Protégez votre aide auditive contre les chutes ou  
les chocs. Nettoyez-la quotidiennement et chan-
gez vos piles régulièrement.

•  Protégez votre aide auditive des produits de net-
toyage chimiques, de la laque pour cheveux ou 
du parfum.

•  N’essayez  jamais de  réparer votre aide auditive. 
Il est préférable de consulter votre audioprothé-
siste.

RAPPEL
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PARTENARIAT

Soyez assuré que 
nous allons avec votre 
aud ioprothés i s te , 
vous aider à obtenir 
entière satisfaction.

Si vous rendez visite à 
votre audioprothésiste pour acheter des piles, profi-
tez de votre visite pour effectuer une vérification de 
votre aide auditive et un examen de votre audition 
si nécessaire, ce qui nous permettra de vous garantir 
le meilleur bien-être auditif possible.

Vous avez peut-être des amis ou des connaissan-
ces qui rencontrent des difficultés à communiquer. 
Encouragez-les à faire un examen audioprothétique 
auprès d’un audioprothésiste.

Personne ne devrait négliger son audition, d’autant 
plus que l’on peut bénéficier de la nouvelle techno-
logie auditive actuelle.
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La garantie couvre tous les vices de fabrication constatés 
et reconnus par notre service technique. Elle donne droit 
au remplacement des pièces défectueuses.  La garantie 
ne couvre pas les défauts de fonctionnement qui provien-
nent d’un mauvais entretien, d’un choc ou d’un démon-
tage en dehors de nos services techniques. 
Sont exclus : les piles ainsi que les dégâts causés par 
celles-ci. Toute réparation effectuée en dehors de nos 
services techniques pendant la durée de la garantie et 
toute utilisation non prévue dans ce guide entraînent 
immédiatement la fin de la garantie.
L’acheteur bénéficie de la garantie des vices cachés 
conformément à l’article 1641 du Code Civil. Les aides 
auditives voyagent aux risques et périls de l’expéditeur. 

GARANTIE
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